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Aufgaben:

» AGFW-Projekt zur Erarbeitung einer Software-
spezifikation (Basis Windows) zur hersteller-
unabhangigen Entwicklung von

e NOWA-exen und
e Prifstanden

auf Basis standardisierter (API)-Schnittstellen

» Nachweis der Tauglichkeit der Softwarespezifikation auf
einem bestehenden Prifstand

e Test-NOWA 2.0 Exe: Fa. Itron, CF Echo Il
e Test-Priufstand: Bei der WSG in Essen
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Zielsetzung NOWA 2 :

- Moderne Betriebssystemplattform:
Win32 / spater Win64 - API

- Unabhangige Prufplatze :

-> Mehrere Zahlertypen, auch unterschiedlicher Hersteller
-> Getrennte Erfassung der Prifzeit pro Prifling

-  Flexible Softwarestruktur :

- Einplatz- oder verteilte Konfiguration (mehrere PCs)
- Einfache Installation
- Moglichst grofRe Softwarekompatibilitat zu Nowa 1.5

- Integrierte Diagnosemoglichkeit (Logging / Timing etc.)
Beibehaltung der bewéahrten Hardwarefunktionen incl.

15pol. Front-End-Stecker (Abwartskompatibilitat).
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Struktur der WSG Prifstande in Essen (alt)

Anlage  pr.
FrontEnd 1
Waage Temp MID-Modul FrontEnd | 2
com 3 FrontEnd 3
com 2 CAN-Bus FrontEnd 4
Master-Modul
DOS-PC FrontEnd 5
Prufstands- 1 ErentEnd WG
Programm NOWA 1.5 7
com 2| PC i 8
LPT 1 : 9
i 10
' 11
Drucker Steuer-Modul ' B
i 13
14
E
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Struktur der Priufstande in Essen (Step 1)

Drucker
I
Waage Tem Anlage
UsB X : o
/ Windows \ I\;/”([j}l FrontEnd il
odu
/ \ Sﬁg:l' Master-Modul FrontEnd 2
DOS-Pruf CAN-Bus
stands- uUSB FrontEnd 4
programm FrontEnd 5
CAN- FrontEnd 6
\_ DOS-CAN Exe UART ] 7
i 8
K / ’ i 9
__ INOWA 1.5 i , 10
com 2| PC Modul | E
! 13
! 14
> :
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Struktur der Priufstande in Essen (Step 2)
Drucker
UéB Waage Temp Anlage NOWA|1.5
- Pr. [Mittelwert Pr.

/ Windows \ ul1B-

A Modul FrontEnd 1 1
N Sﬁg:r mzztuelr- FrontEnd 2 2
'e) DOS-Prif FrontEnd 3 3
W stands- CAN-Bus
A programm USB FrontEnd 4 4
ol FrontEnd 5! 5
L DOS-CAN Exe CAN- FrontEnd || 6 6

UART
J APl— T  NIF ; ;
P<- [ NOWA-Manager ] Steuer- 9 9
€] ey TIF NOWA 1.5 Modul 10 10
c : PC 11 11
t| [ NowA20 | M : 12 12
0 API MIF g ﬁ 12
f —[ Mete;’_CtrI ] PrASeomss 4.5 6 7  SHSSESESISSNIONTS I A W15 _f ErontEnd 15 15
K / @ Anlage NOWA 2.0 [ Frontend
USB

CAN-Bus

Prifstand in Essen nach Umbau NOWA 2.0 (Step 2)
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CF-Echo Il NOWA 1.5 Alt

e 1 Messung Platz 2 Messbereich qp/qi: 100
Praftemperatur [*C] 50

—#—2._Messung Platz 2

st 3 Messung Platz 2

——— 4. Messung Platz 2

i §_Messung Plaiz 2

== 6. Messung Platz 2

e 7 Messung Platz 2

=== 8. Messung Plaiz 2

=== _Messung Platz 2

g 0. Messung Plaiz 2

== Mittelwert

e EFG KIL2

Die Polygenziige zwischen den Kalibrierergebnissen dienen nur der Ubersicht und stellen nicht
e EFG K3 das messtechnische Verhalten der Priifgegensténde iiber dem Messbereich dar

150,0
Durchfiuss [i/h]




Prifungs-Datum: 05.01.2016 CF-Echo Il NOWA 1.5 Alt
‘ Seriennummer.: 153396599 ‘

e 1 Messung Platz 5 Messbereich qp/qi: 100
Priftemperatur [*C] 50

—8— . Messung Plalz 5 \\

st 3. Messung Platz 5

——+— 4. Messung Platz 5

e 5, Platz &

== . Messung Platz 5

—— 7. Platz &

—=#— 8. Messung Platz 5

=—t— 0. Messung Platz 5

e 10. Messung Platz 5

== Mittelwert

EFGKL.2

dienen nur der Ubersicht und stellen nicht |
e EFG K3 snde zber dem Messhereich o

1500,0

Durchfluss [I/h]

Prafungs-Datum: 05.01.2016 CF-Echo 1l NOWA 1.5 Alt
| Seriennummer.: 15339604 |

—i— 1.Messung Platz 9 Messbereich qp/qi: 100
Priftemperatur [°C] 50

=i ] Messung Platz 9 \\

s 3. MesSUNg Platz 9

et 4 Messung Platz 9

il B M Platz §

g 5. Platz &

—— 7. Messung Platz 9

=== §. Messung Platz 9

=t _Messung Platz 9

== 10. Messung Platz 9

s = Mittelwert

EFG K2

die nur der Ubersicht und stellen nicht
e EFGKI3 ; ande Gber dem ich dar

1500,0




v
K
H
]

n

)

[

Messbereich gp/gi: 100
Priftemperatur [°C]

e | Messung Plaiz 2

—#— 2. Messung Platz 2

s 3 Messung Platz 2

——— 4. Messung Platz 2

i 5 Messung Platz 2

=t 6. Messung Platz 2

e 7. Messung Platz 2

—#— 8. Messung Platz 2

g Messung Platz 2

= 10. Messung Platz 2

Die Polygonziige zwischen den Kalibrierergebnissen dienen nur der Ubersicht und stellen nicht
das messtechnische Verhalten der Priifgegenstinde iber dem Messbereich dar

150,0
Durchfluss [I/h]




Priffungs-Datum’ 05012016 CF-Echo Il NOWA 1.5 XP
| Seriennummer.: 153396599 ‘

—ie— 1.Messung Platz 5 Messbereich qp/ai: 100
Pruftemperatur [*C] 50

== 7 Messung Platz 5 \\

st 3 Messung Platz 5

——— 4. Messung Platz 5

i 5 M Platz 5

—— G Platz 5

i T M Platz &

e §. Messung Platz 5

=—t—9_Messung Platz 5

e 10. Messung Platz 5

== Mittelwert

EFG K2

dienen nur der Ubersicht und stellen nicht  _|
e FFG K3 iber dem ich dt

1,50

Durchfluss [I/h]

Prfungs-Datum: 05.01.2016 CF-Echo Il NOWA 1.5 XP
|Seriennummer,:15339504 |

—t— 1.Messung Platz 8 Messbereich qp/gi: 100
Pruftemperatur [°C] 50

i J_Messung Platz 9 \\

e 3. Messung Platz 9

s . Messung Platz 9

——5_ Platz 9

== 6. Messung Platz 9

7 Platz 9

—=#— 8. Messung Platz 9

== g_Messung Platz 9

e 10 Messung Platz 9

= Mittelwert

EFGKL.2

dienen nur der Ubersicht und stellen nicht |
e FFG K3 - o dberden e

1500,0




|[Proung=Daum 1 032076 _| CF-Echo Il NOWA 2.0

Messbereich gp/gi: 100
Priiftemperatur [*C]

il 2 Messung Platz 2
et 3. Messung Platz 2

= 5. Messung Platz 2
—t—f. Messung Platz 2
=T Messung Plaiz 2
e 3 Messung Platz 2
e G Messung Platz 2
i1 (). Messung Plaiz 2
=me = Mittelwert NOWA 2.0
EFG KI.2

Die Polygonziige zwischen den Kalibrierergebnissen dienen nur der Ubersicht und stellen nicht
das messtechnische Verhalten der Priifgegensténde iiber dem Messbereich dar

150,0
Durchfluss [I/h]




Priifungs-Datum- 01 03 2016 CF-Echo Il NOWA 2.0
‘ Seriennummer.: 153396599 |

Messbereich qp/gi: 100
Pruftemperatur [°C] 50

N

e 1 Messung Platz 5

g ) Messung Platz 5

i3 Messung Platz 5
=i 4. Messung Platz 5
—#— 5. Messung Platz 5

—+— 6. Messung Platz 5

=i 7. Messung Platz 5

== _Messung Platz 5
0 _Messung Platz 5
=== 10. Messung Platz 5
e wMittielwert NOWA 2.0
EFG K2
EFGKL3

dienen nur der Ubersicht und stellen nicht _|
dber dem ich dar

1500,0

Durchfluss [I/h]

Profungs-Datum: 01.03.2016 CF-Echo Il NOWA 2.0
| Seriennummer.: 15339604 ‘

Messbereich qp/qi- 100
Priftemperatur [*C] 50

N

e | Messung Platz 9
=7 Messung Platz 9
= 3. Messung Platz 9
== 4_Messung Platz 9

sl B Messung Platz §
g 5. Messung Plaiz 9

g T Messung Plaiz §

i §. Messung Platz 9

—+— 0. Messung Platz 9

=—ir—10). Messung Platz 9

e w Mittelwert NOWA 2.0
EFG KI.2

s EFG KL3

dienen nur der Ubersicht und stellen nicht |
Gber dem




CF-Echo Il NOWA 1.5Alt / 1.5XP / 2.0

Messbereich qp/qi: 100
Pruftemperatur [*C]

== Mittelwert NOWA 1.5 XP
s Mittelwert NOWA 1.5 Alt
== = Mittelwert NOWA 2.0

o EFGKL2
e EFG KI3

Die Polygonziige zwischen den Kalibrierergebnissen dienen nur der Ubersicht und stellen nicht
das messtechnische Verhalten der Priifgegenstinde liber dem Messbereich dar

Durchfluss [I/h]




Priifungs-Datum: 01.032016

&

CF-Echo Il NOWA 1.5AIt / 1.5XP /2.0

‘ Seriennummer.: 153396599 |

N

Messbereich qp/gi:
Priftemperatur [°C]

100

50

=i Mittelwert NOWA 1.5 XP
s Mittelwert NOWA 1.5 Alt

=me = Mittelwert NOWA 2.0
EFG K12

EFGKL3

dienen nur der Ubersicht und stellen nicht _|

Die

le iber dem bereich dar

das

Prifungs-Datum: 01.03.2016

150,0

Durchfluss [I/h]

15000

‘.

CF-Echo Il NOWA 1.5AIt / 1.5XP /2.0

| Seriennummer.: 15339604 |

Messbereich qp/qi-

N

Priiftemperatur [*C]

100
50

i Mittelwert NOWA 1.5 XP
= Mittelwert NOWA 1.5 Alt
mp == Mittelwert NOWA 2.0
EFGKI2

e EFG KL

dienen nur der Ubersicht und stellen nicht _|

Gber dem ich dar

150,0
Durchfiuss [I]

1500,0



